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Summary
The review presents data of the use of electric seal and ultrasonic tech-
nology in the performance of open and videothoracoscopic lung resec-
tions. The possibility of seamless resection of the lung tissue by using 
bipolar electric seal (LigaSure) and ultrasonic (Harmonic) scalpel with 
tolerable aerohemostasis shown. The advantages and possible draw-
backs of these methods displayed.
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На современном уровне развития видеоторакоско-
пической хирургии легких методом выбора является 
использование эндостеплеров (ЕС) [17], осущест-
вляющих одновременное прошивание и рассечение 
легочной ткани между наложенным рядом тантало-
вых скобок. Однако широкое применение ЭС пока-
зало, что механический шов не всегда обеспечивает 
надежный аэростаз [1], что заставляет использовать 
дополнительные синтетические материалы [34]. 
Кроме того, недостатками использования ЭС явля-
ется их высокая цена, потребность в использовании 
нескольких картриджей, пострезекционное выклю-
чение из дыхания неизмененных участков легочной 
паренхимы, возможные трудности в размещении 
рабочей части аппарата в плевральной полости, 
большой диаметр торакопорта (Т), необходимый для 
введения ЭС [28].
Стандартная электрохирургическая техника нашла 
широкое применение в торакальной хирургии, в том 
числе разработанная методика прецизионной электро-
коагуляции широко используется для удаления пери-
ферических новообразований легкого [9]. Однако, 
обычная биполярная электрохирургия позволяет осу-
ществлять гемостаз из сосудов небольшого диаметра 
(1–3 мм) и сопровождается значительным терми-
ческим повреждением окружающих тканей [24,25].
Усовершенствованием этого метода явилась разра-
ботанная Yim P. и соавт. [36] техника моно-биполярная 
электрокоагуляция легочной ткани с одновременным 
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орошением операционного поля физиологическим 
раствором. Данная методика позволила производить 
безстаплерные резекции легкого с минимальным по-
вреждением окружающих тканей. Авторы с успехом 
применили эту методику для видеоторакоскопиче-
ского (ВТ) удаления опухолей легкого.
Прорывом в бесшовной хирургии явилась элек-
тросварочная технология (ЭСТ) «Liga Sure» основан-
ная на прохождении между браншами инструмента 
электрического тока большой силы и низкого напря-
жения [1,15,21,22,24–30] вызывающего денатурацию 
и коллагенезецию тканей с образованием сосуди-
стых тромбов с минимальной зоной коагуляционно-
го некроза не превышающего 1–1,5 мм [1,16,24,25, 
27,29]. Важной особенностью этой технологии яви-
лось использование микропроцессора, прекращаю-
щего подачу электроэнергии по достижении коагу-
ляционного эффекта [27].
Экспериментальными исследованиями было по-
казано, что давление, выдерживающее коллагено-
вый сварочный шов, значительно превышает физио-
логическое давление в дыхательных путях [1,24]. 
Экспериментальными исследованиями Sugi K. и со-
авт. [30] доказана эффективность ЭСТ с коагуляцией 
сосудов диаметром 5 мм, причем коагуляционный 
тромб выдерживал давление до 75 мм рт.ст. Продолже-
нием этих исследований Laсin T. и соавт. [16] доказа-
ли возможность эффективной ЭСТ для коагуляции 
сосудов диаметром 7 мм. 
Клинические исследования Shigemura W. и соавт. 
[28,29] и других хирургов [21,22,24,25] подтвердили 
эти данные в клинической практике. В тоже время 
для гемостаза сосудов более крупного диаметра 
Schuchert M.J. и соавт. [26,27] рекомендуют сочетать 
использование «Liga Sure» с ЭС. Lacin T. и соавт. [16], 
также считают что обработку крупных сосудов при 
ВТ — резекциях лучше производит ЭС, а пределом 
эффективного гемостаза при ЭСТ являются сегмен-
тарные артерии.
Tirabassi M. и соавт. [32] в эксперименте доказал, 
что ЭСТ не подходит для обработки бронхов большо-
го диаметра. ЭСТ бронхов ограничена диаметром 
2 мм [24,25], что делает применение этого метода оп-
тимальным при атипичных резекциях легкого, при 
минимальном повреждении неизмененной легочной 
паренхиме [26,27,29]. Низкотемпературная электро-
сварочная коагуляция легочной ткани не вызывает 
ожогов и послеоперационных пневмоний [21,22]. 
Представляют интерес исследования Harold K. и 
соавт. [12], сравнивая коагуляционный эффект «Liga 
Sure», клипс и гармонического ультразвукового 
скальпеля (ГУС). Согласно этим исследованиям 
коагуляция сосудов 6–7 мм с помощью «Liga Sure» 
выдерживали давление 442 мм рт.ст., ГУС — 
175 мм рт.ст.,  а клипсы соответственно 854 мм рт.ст.; 
причем границы термического повреждения между 
«Liga Sure» и ГУС разницы не имели.
Атипичные резекции, в том числе применяемые 
ВТ — методом явились основным показанием к ЭСТ 
[15,24,25,28,29]. Бесшовные ЭСТ с успехом использо-
вались для проведения открытых и ВТ — оперативных 
вмешательств по поводу буллезной эмфиземы легких 
[1,28,29], врожденной патологии легких у детей [7], 
доброкачественных и злокачественных опухолей лег-
кого [1,15,21,22,24,25,27,29,35]. Представляет интерес 
эндоскопическая методика ЭСТ — резекций легкого 
при гигантских буллах [28], согласно которой резек-
ция и герметизация раневой поверхности осущест-
вляется 2-х рядным бесшовным ЭСТ-швом, хотя 
M.Santini и соавт. [25], считают, что «золотым стан-
дартом» при этой патологии является использование 
ЭС, а ЭСТ носит вспомогательный характер. 
ЭСТ нашла свое применение при проведении та-
ких сложных оперативных вмешательств как откры-
тая так и ВТ-анатомическая резекции легкого 
[7,24,25,27,29,35]. Так, Watanabe A. и соавт. [35] про-
водил анатомические ВТ-сегментэктомии, осущест-
вляли операцию через два 5 мм торакопорта и 30 мм 
миниторакотомию используя для обработки сосудов 
«Liga Sure», а бронха ЭС. 
Сравнивая использование ЭСТ с ЭС при выполне-
нии ВТ-атипичных резекций легкого Kovasc О. и со-
авт. [15], не выявили разницы в ближайших и отда-
ленных результатах операции, к аналогичным 
выводам пришли Sakuragi T. и соавт. [21,22] сравнив 
ЭСТ и ГУС при выполнении лобэктомий. Применение 
ЭСТ, особенно при ВТ — операциях сопровождается 
незначительной кровопотерей колеблющейся от 30 до 
160 мл [15,21,22,27,29,35], что свидетельствует об 
эффективности интраоперационного гемостаза.
Даже при выполнении анатомических ВТ — лоб- 
сегментэктомий конверсия в открытую торакотомию 
не превышает 1,5%, при этом недостаточный аэро-
стаз в течении 5 дней наблюдался у 5,7%, а послеопе-
рационная летальность не превышала 0,5% [27]. 
Средние сроки дренирования плевральной полости 
колебались от 3 до 4,2 суток [1,15,24,29]. После-
операционный койко-день после ЭСТ не превышал 
7 суток [24,27,29], а при использовании ВТ-операций 
он составлял 3–4,6 койко-дней [15,24]. Очень суще-
ственным преимуществом ЭСТ в хирургии легких 
оказалась значительная дешевизна методики по 
сравнению с использование ЭС [24,26,27].
Отечественной альтернативой методики системы 
«Liga Sure» явилось создание ЭСТ основанной на при-
менении комплексов типа ЕК-300-М1 и набора бипо-
лярных инструментов различной конструкции позво-
ляющих использовать их в самых различных областях 
хирургии [6]. Приоритет применения ЭСТ в легочной 
хирургии принадлежит Макарову А. и соавт. [3–5]. 
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Применение бесшовных электрохирургических и ультразвуковых технологий в легочной хирургии
Данная технология с успехом использовалась автора-
ми для выполнения открытых и видеоторакоскопиче-
ских вмешательств на органах грудной клетки [3–6]. 
Бесшовная герметизация легких при видеоторако-
скопических вмешательствах по поводу спонтанного 
пневмоторакса достигнута в 94% больных [6], что 
позволило авторам считать ее методом выбора при 
лечении данного заболевания [4–6]. Использование 
высокочастотных ЭСТ позволило обеспечивать на-
дежный гемостаз, с выполнением вмешательств на 
сухом операционном поле, с уменьшением степени 
кровопотери в 2,5–3 раза [3,6].
Среди бесшовных хирургических технологий в 
легочной хирургии важное место имеет использова-
ние ультразвуковых волн, обозначаемые как гармо-
нический ультразвуковой скальпель (ГУС) [13,19,33]. 
Ультразвуковые волны, подаваемые на рабочую 
часть специально разработанного хирургического 
инструмента с частотой 23000 циклов в 1 секунду [33] 
обеспечивает создание коагуляционного струпа, 
прочно связанного с подлежащей легочной тканью и 
тромбозом сосудов, чем достигается аэрогемостати-
ческий эффект, при этом зона некроза окружающих 
неизмененных тканей весьма незначительна [2,13]. 
Герметичность коагуляционного шва значительно 
превосходит физиологические параметры давления в 
дыхательных путях. Так, по данным Samancilar О. и 
соавт. [23], зона коагуляционного некроза при 
использовании ГУС составляет всего 558±380 мкм 
и выдерживает давление 29–32 см водного столба. 
Волны ГУС вызывая коагуляцию и денатурацию бел-
ков, также разделяют ткани вследствие образования 
мелких пузырьков жидкости при температуре выше 
100°С [10]. Хотя ряд авторов [2,19] считают безопас-
ным использование ГУС для краевых резекций ле-
гочной ткани, не превышающей 3 см. Hayashi A. и 
соавт. [13], учитывая минимальное термическое по-
вреждение тканей, использует эту методику для уда-
ления легочных метастазов, расположенных в толще 
паренхимы, вблизи крупных сосудистых стволов. 
Aoki T. и соавт. [8] широко использовали ГУС при 
проведении ВТ резекций легкого разной степени 
сложности. Gossot D. [11] также широко использовал 
ГУС для отдельных этапов выполнения ВТ-
лобэктомий, а Luzzi L. и соавт. — при резекциях по 
поводу верхушечного рака легкого [18]. Другие авто-
ры с успехом используют ГУС для проведения ати-
пичных резекций сегментов и лобэктомий [23,31,33]. 
Тем не менее наиболее часто ГУС используют для 
резекции легкого и удаления периферических ново-
образований (рак, метастазы, туберкуломы) исполь-
зуя как открытые, так и видеоторакоскопические 
методики [8,10,20,23]. 
Операции с использованием ГУС сопровождают-
ся небольшим количеством осложнений не превы-
шающих 7,4% [2], основным из которых является 
негерметичность легкого со сбросом воздуха по дре-
нажам в течении нескольких дней. По данным 
Eichfeld U. и соавт. [10] использование ГУС обеспечи-
вает эффективный аэростаз в 72% случаев, а с наложе-
нием дополнительных швов он достигается в 100%. 
В то же время ряд авторов [8,14] при проведении 
ВТ-операций с помощью ГУС не отмечали осложне-
ний и летальных исходов. Средние сроки дренирова-
ния плевральной полости обычно колеблются от 3 до 
4 дней [2,10], а койко-день не превышает 5,2 [2].
Таким образом, проведенный анализ литературных 
данных позволяет сделать выводы, что в настоящее 
время бесшовные хирургические технологии занима-
ют прочное место в торакальной хирургии, особенно 
при проведении малоинвазивных вмешательств. 
Тем не менее, нуждаются в дальнейшей разработке 
методики бесшовных резекций легкого, особенно при 
их использовании в видеоторакоскопической хирургии.
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